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Datum: 2023-09-25 

Analysrapport 

Supplier:  Poppels bryggeri 
Plats:  BeerLab, Jonsered 
Datum:  2023-09-25 
Analyser: BeerLab har undersökt APA, Batch 1685, från tank. 
 

Syftet med undersökningen: 

Att bestämma om glutenhalten i ölet är mindre än 10 ppm med hjälp av Hygiena 

GlutenTox® Pro kit (10 droppar prov). Enligt Hygiena tillhör öl en sorts livsmedel där 

gluten extraheras med sämre känslighet. Därför analyserades glutenhalten i ölet 

även med känsligheten inställt på mindre än 10 ppm. 

 

Metod 

Tankprovet centrifugerades 10 min och supernatanten användes till testet. 

GlutenTox® Pro kit-et innehåller G12 antikroppen som specifikt binder till 33-mer 

peptiden. Det är den delen i gluten som ger upphov till en allergisk reaktion hos de 

som har celiaki (glutenintolerans).  Kit specifikation detta tillfälle: Cat no KIT3000, Lot 

336822. 

 

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

Testet var inställt på att läsa av glutenhalt <10 ppm. Inget antikroppssvar mot gluten 

detekterades, och kontrollsvaret visade att själva testet fungerade som avsett. 

 

Prov Glutenhalt 

American Pale Ale 1685 
Centrifugerad på labb  
från tank 

<10 ppm 
 


